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（如批号） I I 国的销售数星

召回原因简述

瑞毅医疗科技有限公司发现，上述两个批号的骨科定位器上的骨针

套筒安装孔偏窄，可能使得骨针套筒不能穿过安装孔，导致组装困

难。

纠正行动简述（包括召回要 1 受影响的产品在中国大陆没有进口和销售，没有客户受到影响。除

求和处理方式等）
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上报国家药品监督管理局外， 不会采取其他措施。
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