
附件3

处理意见为责令限期改正并进一步调查处理的机构名单
	序号
	领域
	地市
	机构名称
	检查发现的主要问题
	处理意见

	1
	食品
	崇左
	崇左市疾病预防控制中心
	1、样品受理编号为gwb20230224带CMA标识的井水检验报告，采/送样日期为2023年5月31日，但其中铬（六价）项目的检测日期为2023年5月29日。
2、机构出具了带CMA标识的井水检验报告，其中镉、铅检验项目原始记录中试验步骤显示检验员使用了GB/T5750.6-2023标准，但该标准于2023年10月1日才正式实施，且机构未取得该标准的资质，机构在检验报告中却注明使用的标准是GB/T5750.6-2006。
3、编号gwb20221212带CMA标识的检验报告中溶解性总固体原始记录，样品测定记录称样经恒重，但原始记录未见恒重记录，该样品是2022年的样品，样品已处理，数据无法复核。
4、编号为gwa20220015花生油检验报告单及原始记录，记录显示每个样品1份，未注明法定计量单位，问询送样人蓝某，称送样数量为500ml，根据原始记录中的黄曲霉素B1的检测方法GB5009.22-2016第三法，检测样品要求大于1L，该样品已到期处理，无法复核，但该样品未出具带CMA标识的检验报告；样品室内检毕柜的编号为ECZ2023-H-016蒜香味花生坚果样品已生虫，但该样品未出具带CMA标识的检测报告。
5、未按规定及时办理技术负责人变更手续。
	责令限期改正并进一步调查处理

	2
	食品
	贵港
	广西蓝海洋检测有限公司
	1、编号“LHY2304002F”检测报告的无机硒项目实施分包，分包方出具的编号为F23040050检验报告的“样品性状与状况：鲜样”与编号“LHY2304002F”检测报告的“样品特征和状态：干样”不一致。
2、编号“LHY2304003F”检测报告的样品名称“茶叶”与“样品特征和状态：绿色、鲜样”不相符，样品制品记录“自然晾干后，粉碎，储于塑料袋中”，不符合实际样品只能捣碎的情况，实际检测样品为茶鲜叶，但按照“茶叶”进行检测。
	责令限期改正并进一步调查处理

	3
	建工建材
	南宁
	广西连翔土地规划设计有限公司
	1、编号为GXLX20220004的《百色市田阳区百育镇四那村等3个村耕地提质改造（旱改水）项目工程复核报告》和编号为GXLX20220005的《百色市田阳区头塘镇百沙村耕地提质改造（旱改水）项目工程复核报告》，缺少对应的原始记录。
2、 机构无法提供2022年、2023年质量内审、管理评审及管理体系运行记录。
3、质量管理体系文件第四层次的记录表格没有履行审批手续、没有受控标识；《挡土墙平整度记录》和《砂浆试块抗压试验记录》表格为同一个受控号JL-2020-E；文件编号ZD-03-20的作业指导书《内部质量控制方案》多次出现“本院”等字眼，附表1《试验允许误差表》规定的试验项目为水泥、钢筋、沥青，但这些项目不在该机构资质认定检验检测能力范围内；机构检测地址大门没有悬挂公司名称门牌，检测区域缺少受控标志。
4、数显鼓风恒温干燥箱放置地点没有安全警示标志，编号为GXLX-2020-23的电子天平状态标识有效期限至2022年8月2日。
5、机构未以公开方式进行公正性自我声明。
	责令限期改正并进一步调查处理

	4
	建工建材
	桂林
	资源县永立建设工程质量检测室（普通合伙）
	1、编号为03363AMA03-23000005～23000006石检验报告有压碎指标相关检测，但受压试模已生锈，经现场对主检人员李某问询，发现检测人员无法说明压碎指标的检测过程。
2、编号为2302168电子天平没有设备管理卡，未对高精度天平进行环境控制，未单独设置天平室，不满足检验环境设施要求。
3、水泥养护箱温湿度记录表、水泥室内温湿度仅有实测值，未进行校正。
4、编号为ZYYLJCS/SB008电动重型击实仪确认表无实质性内容。
5、样品编号为YAMA26-2300001，委托单无方法标准要求，未勾选具体检测项目，土壤击实试验原始记录未标准执行的方法标准。
	责令限期改正并进一步调查处理
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