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一、电动汽车交流充电桩检定装置计量比对
主导实验室：广东省计量科学研究院
比对方法和比对项目：依据JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩（试行）》国家计量检定规程第7.3.2.2条，分别采用“实负荷检定法”中的方法Ⅰ和方法Ⅱ，以电动汽车交流充电桩样品在如下受检点的工作误差作为比对项目。
	测量方法
	测量点

	方法I：脉冲法
	3×220/380V，3×60A，cosφ=1.0

	
	3×220/380V，3×5A，cosφ=1.0

	方法Ⅱ：走字法
	3×220/380V，3×30A，cosφ=1.0


项目简介：电动汽车交流充电桩是采用传导方式为具有车载充电设备的电动汽车提供交流电源的专用供电装置，是充电基础设施的重要组成部分，属于国家强制管理的计量器具。通过电动汽车交流充电桩检定装置比对活动，可以深入了解广东省内各计量技术机构电动汽车交流充电桩的能力检定/校准状况，考察有关计量标准可靠性和检定/校准过程规范性，进一步规范、统一电动汽车交流充电桩检定/校准活动，提高我省计量技术机构电动汽车交流充电桩的整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表（共23家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广东省计量科学研究院东莞计量院
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广东省潮州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广电计量检测集团股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	佛山市质量计量监督检测中心
	不满意
	标准器预热不充分、采样圈数设置不合理
	满意
	符合规定要求

	5
	广州计量检测技术研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广州粤能电力科技开发有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	广东省河源市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	广东省惠州市质量计量监督检测所
	不满意
	标准器预热不充分、采样圈数设置不合理
	满意
	符合规定要求

	9
	广东省揭阳市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广东省汕尾市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	13
	广东省阳江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	14
	广东省云浮市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	15
	广东省湛江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	16
	广东省肇庆市质量计量监督检测所
	不满意
	标准器预热不充分、采样圈数设置不合理
	满意
	符合规定要求

	17
	广东省珠海市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	18
	广东省梅州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	19
	广东省中山市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	20
	广东电网有限责任公司计量中心
	不满意
	标准器预热不充分、测量结果不确定度评定不合理
	满意
	符合规定要求

	21
	广州高铁计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	22
	广东省茂名市质量计量监督检测所
	不满意
	标准器预热不充分、采样圈数设置不合理
	满意
	符合规定要求

	23
	广东省清远市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求


    二、电动汽车非车载充电机检定装置计量比对
主导实验室：广东省计量科学研究院
比对方法和比对项目：依据JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机（试行）》国家计量检定规程第7.3.2.2条，分别采用“实负荷检定法”中的方法Ⅰ和方法Ⅱ，以电动汽车非车载充电机样品在如下受检点的工作误差作为比对项目。
	测量方法
	测量点

	方法I：脉冲法
	500V，120A

	
	500V，10A

	方法Ⅱ：走字法
	500V，60A


项目简介：电动汽车非车载充电机是固定安装在地面，采用传导方式将电网交流电能转换为直流电能，为电动汽车动力蓄电池充电的专用装置，是充电基础设施的重要组成部分，属于国家强制管理的计量器具。通过电动汽车非车载充电机检定装置比对活动，可以深入了解广东省内各计量技术机构电动汽车非车载充电机的检定/校准能力状况，考察有关计量标准可靠性和检定/校准过程规范性，进一步规范、统一电动汽车非车载充电机检定/校准活动，提高我省计量技术机构电动汽车非车载充电机的整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表（共23家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广东省计量科学研究院东莞计量院
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广东省潮州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广电计量检测集团股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	佛山市质量计量监督检测中心
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	广州计量检测技术研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广州粤能电力科技开发有限公司
	不满意
	标准器预热不充分
	满意
	符合规定要求

	7
	广东省河源市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	广东省惠州市质量计量监督检测所
	不满意
	标准器预热不充分、采样圈数设置不合理
	满意
	符合规定要求

	9
	广东省揭阳市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广东省汕尾市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	13
	广东省阳江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	14
	广东省云浮市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	15
	广东省湛江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	16
	广东省肇庆市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	17
	广东省珠海市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	18
	广东省梅州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	19
	广东省中山市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	20
	广东电网有限责任公司计量中心
	不满意
	标准器预热不充分、测量结果不确定度评定不合理
	满意
	符合规定要求

	21
	广州高铁计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	22
	广东省茂名市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	23
	广东省清远市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求


三、多参数监护仪检定装置计量比对
主导实验室：广东省计量科学研究院
比对方法和比对项目：依据JJG 1163-2019《多参数监护仪》国家计量检定规程的要求，选择多参数监护仪样品的心电电压测量误差（1mV、10mm/mV增益档；2.0mV、5mm/mV增益档和0.5mV、20mm/mV增益档）、静态压力示值误差（250 mmHg、200 mmHg、150 mmHg、100 mmHg和50 mmHg）、脉搏血氧饱和度（70%、90%和100%）示值重复性作为比对项目。
项目简介：多参数监护仪是用于医疗卫生单位监测病人（尤其是手术中和手术后）生命体征参数的一种计量器具，监测项目包括心电、无创血压、血氧饱和度等多种人体生理参数，属于国家强制管理的计量器具。通过多参数监护仪检定装置比对活动，可以深入了解各计量技术机构多参数监护仪的实际检定/校准能力状况、相关计量标准的可靠性、测量结果的一致性以及人员技术水平，进一步规范、统一广东省内多参数监护仪的检定/校准工作，提高相关计量技术机构的整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表（共27家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广东省博罗县质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广东省潮州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广东省计量科学研究院东莞计量院
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	广东省茂名市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	佛山市质量计量监督检测中心
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广州计量检测技术研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	广东省河源市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	广东省惠州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	广东省江门市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	广东省揭阳市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广州市番禺质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	广东省梅州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	13
	广东省汕头市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	14
	广东省清远市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	15
	广东省汕尾市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	16
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	不满意
	静态压力项目不满意，主要原因是现场试验所使用的计量标准器具不符合要求
	满意
	符合规定要求

	17
	深圳市天溯计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	18
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	19
	深圳市中测计量检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	20
	佛山市顺德区质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	21
	广东省徐闻县质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	22
	广东省阳江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	23
	广东省云浮市质量计量监督检测所
	不满意
	心电测量误差不满意，主要原因是测量操作存在问题
	满意
	符合规定要求

	24
	广东省湛江市质量计量监督检测所
	不满意
	静态压力项目不满意，主要原因是测量操作存在问题
	满意
	符合规定要求

	25
	广东省肇庆市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	26
	广东省中山市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	27
	广东省珠海市质量计量监督检测所
	不满意
	静态压力项目不满意，主要原因是测量结果不确定度评定不合理
	满意
	符合规定要求


四、氮中氧气体标准物质计量比对
主导实验室：广东省计量科学研究院
比对方法和比对项目：本次标准物质计量比对包括标准物质的制备能力比对和标准物质的定值测量能力比对两部分。标准物质的制备能力比对由各研制单位提供两瓶氮中氧气体国家二级有证标准物质（O2=(10.0±0.5)×10-2/N2（浓度单位mol/mol））、（O2=(2.00±0.1)×10-2/N2（浓度单位mol/mol）），由主导实验室对各参比实验室提交的比对样品进行测量和评价，判断是否符合要求。标准物质定值测量能力比对由主导实验室提供1瓶氮中氧混合气体样品，各参比实验室依次对其进行定量分析，主导实验室对各参比实验室提交的定值测量结果进行评价，判断是否符合要求。
项目简介：有证标准物质具有贮存和传递特性量值信息、保证测量溯源性、复现国际单位、定义和复现约定标度的重要作用。氮中氧气体标准物质是一种重要的环境监测用气体标准物质。通过氮中氧气体标准物质计量比对活动，可了解广东省现有标准气体研制单位所研制的有证氮中氧气体标准物质的产品质量状况，考察相关气体标准物质研制单位标准物质的制备能力及定值测量能力，对进一步提升标准物质量值准确性具有重要意义。
比对结果汇总表：
（一）标准物质制备能力比对部分（共5家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测
结果
	比对结论

	1
	佛山三水德力梅塞尔气体有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	佛山市科的气体化工有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广东华特气体股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	阳江市同德工业气体有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	肇庆市高能达化工有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求


（二）标准物质定值测量能力比对部分（共5家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测
结果
	比对结论

	1
	佛山三水德力梅塞尔气体有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	佛山市科的气体化工有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广东华特气体股份有限公司
	不满意
	测量设备或测量操作存在问题
	满意
	符合规定要求

	4
	阳江市同德工业气体有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	肇庆市高能达化工有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求


五、冷水水表生产企业出厂检定（检验）能力验证
主导实验室：广东省计量科学研究院
能力验证方法和比对项目：依据JJG 162-2019《饮用冷水水表》国家计量检定规程，选取冷水水表比对样品在常用流量（Q3）、分界流量（Q2）两个流量点下的示值误差作为比对项目。
项目简介：广东省内冷水水表生产企业众多，各企业管理水平、技术能力参差不齐。通过冷水水表生产企业出厂检定（检验）能力验证活动，可全面了解各水表生产企业出厂检定（检验）的测量方法、仪器设备、人员水平等方面状况，评估其实际出厂检定（检验）能力，客观反映各生产企业的冷水水表出厂检定（检验）技术水平和综合能力，有效验证广东省内各冷水水表生产企业出厂检定（检验）能力和冷水水表量值的准确性、一致性，为相关计量器具及其生产企业的监管提供有力支撑。
能力验证结果汇总表（共50家生产企业）：
	序号
	参比企业名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测
结果
	能力验证结论

	1
	广东艾科技术股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广东浩宁达实业有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广州柏诚智能科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	深圳市华旭科技开发有限公司
	不满意
	测量操作问题或数据处理错误
	满意
	符合规定要求

	5
	深圳市捷先数码科技股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	深圳市拓安信物联股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	深圳市常工电子计算机有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	深圳市前海海洋仪表科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	珠海尚信科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	珠海鼎通科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广州汉光电气股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	民昇智能（深圳）有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	13
	深圳市格金电力电子技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	14
	广州市自来水有限公司水表厂
	满意
	
	
	符合规定要求

	15
	广州凤凰仪表有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	16
	东莞市奥纳水务科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	17
	深圳市亿玛信诺科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	18
	深圳市领沃技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	19
	广州市铭汉科技股份有限公司
	不满意
	测量操作问题或数据处理错误
	满意
	符合规定要求

	20
	深圳市阿美特科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	21
	东莞市五羊水表制造有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	22
	深圳市中科联合通信技术有限公司
	不满意
	测量操作问题或
数据处理错误
	满意
	符合规定要求

	23
	东莞市埃美柯阀门有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	24
	深圳市思达仪表有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	25
	珠江水表（广东）股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	26
	广州中卡智能科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	27
	深圳鼎智达表计信息科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	28
	深圳市天创达科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	29
	佛山市海川智能仪表有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	30
	深圳市平政通科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	31
	广州市兆基仪表仪器制造有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	32
	广东青藤环境科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	33
	深圳市北电仪表有限公司
	不满意
	测量操作问题或数据处理错误
	满意
	符合规定要求

	34
	深圳市贝思特实业有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	35
	深圳市深仪兆业科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	36
	佛山市禅得智能化科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	37
	广东粤水仪表阀门有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	38
	深圳市中电电力技术股份有限公司
	不满意
	测量操作问题或
数据处理错误
	满意
	符合规定要求

	39
	深圳市旭鑫达智能有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	40
	深圳市兴源智能仪表股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	41
	珠海市骏锐智能科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	42
	深圳市千宝通通科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	43
	广东好灵智能科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	44
	珠海国测电能仪表科技有限公司
	不满意
	测量操作问题或
数据处理错误
	满意
	符合规定要求

	45
	深圳市齐鑫跃科技有限公司
	不满意
	测量操作问题或
数据处理错误
	满意
	符合规定要求

	46
	深圳合众致达科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	47
	深圳市嘉荣华科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	48
	广东博立科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	49
	卡地尔水表（广东）有限公司
	不满意
	测量操作问题或
数据处理错误
	满意
	符合规定要求

	50
	广东南粤仪表有限公司
	不满意
	测量操作问题或
数据处理错误
	满意
	符合规定要求


    六、声级计检定装置计量比对
    主导实验室：广州计量检测技术研究院
    比对方法和比对项目：依据JJG 188-2017《声级计》国家计量检定规程，选择声级计样品A计权中测量点为31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz的频率计权作为比对项目。
项目简介：声级计作为噪声测量的主要仪器，应用领域涉及环保执法、卫生防疫等领域。通过声级计检定装置比对活动，可全面了解我省计量技术机构声级计的检定/校准能力状况、相关计量标准的可靠性、测量结果的一致性以及人员技术水平，进一步规范、统一广东省内声级计检定/校准工作，提高相关计量技术机构的整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表（共13家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测
结果
	比对结论

	1
	威凯检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广东省计量科学研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	佛山市质量计量监督检测中心
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	佛山市顺德区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	广东省中山市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广东省珠海市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	佛山市南海区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	广东省计量科学研究院东莞计量院
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	深圳天溯计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广东省汕头市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	不满意
	测量设备或测量
操作存在问题
	满意
	符合规定要求

	13
	广东省江门市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求


    七、工作用贵金属热电偶检定装置计量比对
    主导实验室：广州计量检测技术研究院
比对方法和比对项目：依据JJG 141-2013《工作用贵金属热电偶》国家计量检定规程，选择工作用贵金属热电偶样品419.527℃、660.323℃和1084.62℃三个温度测量点的热电动势作为比对项目。
项目简介：工作用贵金属热电偶作为高温测量的计量器具，主要应用于冶金、汽车制造、陶瓷等行业。通过工作用贵金属热电偶检定装置计量比对活动，可全面了解我省计量技术机构工作用贵金属热电偶的实际检定/校准能力状况、相关计量标准的可靠性、测量结果的一致性以及人员的技术水平，进一步规范、统一广东省内工作用贵金属热电偶检定/校准工作，提高相关计量技术机构的整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表（共12家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广东省潮州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	深圳天溯计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广州能源检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	佛山市南海区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	佛山市质量计量监督检测中心
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广东省江门市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	深圳市中测计量检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	广东省湛江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	广东省计量科学研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	佛山市顺德区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求


    八、光滑极限量规检定装置计量比对
    主导实验室：广州计量检测技术研究院
    比对方法和比对项目：依据JJG 343-2012《光滑极限量规》国家计量检定规程，选取光滑极限量规（光面塞规和光面环规）样品的实际直径尺寸作为比对项目。
项目简介：光滑极限量规是一种常用的计量器具，广泛应用于机械加工和制造领域，在工业生产和科研等方面的应用也越来越普遍。通过光滑极限量规检定装置计量比对活动，可深入了解广东省内各计量技术机构和建标单位光滑极限量规的实际检定/校准能力状况、相关计量标准的可靠性、测量结果的一致性以及人员的技术水平，进一步规范、统一广东省内光滑极限量规检定/校准工作，提高相关计量技术机构和建标单位的整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表（共14家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意
原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广东省惠州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广东省清远市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	广东省肇庆市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	广东省江门市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广东省世通仪器检测服务有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	广东省计量科学研究院东莞计量院
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	深圳市华测计量技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	深圳中航技术检测所有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广东省计量科学研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	东风本田发动机有限公司
	不满意
	测量设备或测量操作存在问题
	不满意
	不符合规定要求

	13
	佛山市质量计量监督检测中心
	满意
	
	
	符合规定要求

	14
	广东省珠海市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求


九、0.05级/0.5级数字压力计量值比对
主导实验室：广州计量检测技术研究院
比对方法和比对项目：依据JJG 875-2019《数字压力计》国家计量检定规程，并根据各参比实验室的实际测量能力，分别选择0.05级数字压力计样品在2 MPa、3 MPa和4 MPa测量点或0.5级数字压力计样品在0.5 MPa、1 MPa和2 MPa测量点的示值误差作为比对项目。
项目简介：数字压力计是通过对压力传感器输出信号的处理从而直接利用数字显示压力示值的压力测量仪器，在各行业应用广泛，其准确性对于社会安全和生产工作具有重要意义。0.5级数字压力计一般用于工作用压力测量仪表，0.05级数字压力计常作为压力溯源标准器使用。通过数字压力计量值比对活动，可以深入了解广东省内各计量技术机构和建标单位数字压力计的实际检定/校准能力状况、相关计量标准的可靠性、测量结果的一致性以及人员的技术水平，进一步规范、统一广东省内数字压力计的检定/校准活动，提高相关计量技术机构和建标单位的整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表：
（一）0.05级数字压力计（共12家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广东省计量科学研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广东省江门市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广东省茂名市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	深圳中航技术检测所有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广东省惠州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	广东省珠海市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	佛山市顺德区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	广州粤能电力科技开发有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广东省计量科学研究院东莞计量院
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	佛山市质量计量监督检测中心
	满意
	
	
	符合规定要求


（二）0.5级数字压力计（共23家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广州阿普顿自动化系统有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广州衡创测试技术服务有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广州市番禺质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	广州能源检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	广东省肇庆市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广东省湛江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	东莞市高品计量技术服务有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	广东精衡检测科技有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	中检（深圳）计量测试服务有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	广东省中山市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	佛山市南海区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	广东省清远市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	13
	威凯检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	14
	广电计量检测集团股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	15
	广州市花都质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	16
	深圳市东华计量检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	17
	深圳天溯计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	18
	广东省河源市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	19
	深圳市华测计量技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	20
	广东省汕尾市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	21
	广东省梅州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	22
	广东省揭阳市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	23
	广东省汕头市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求


十、电子水平仪检定装置计量比对
主导实验室：广州计量检测技术研究院
比对方法和比对项目：依据JJG 103-2005《电子水平仪和合像水平仪》国家计量检定规程，选择电子水平仪样品±0.4mm/m和±1.0mm/m测量点的示值误差作为比对项目。
    项目简介：电子水平仪是一种小角度测量仪器，主要用于测量相对水平面的倾斜角度、两部件的平行度、导轨的直线度和工作面的平面度，在各行业应用广泛，其准确性对于社会安全和生产工作具有重要意义。通过电子水平仪检定装置计量比对活动，可全面了解我省计量技术机构的电子水平仪检定/校准能力状况、相关计量标准的可靠性、测量结果的一致性以及人员的技术水平，进一步规范、统一广东省内电子水平仪的检定/校准活动，提高相关计量技术机构的整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表（共8家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广东省计量科学研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广东省中山市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	广东省江门市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	广东省云浮市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	深圳天溯计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	佛山市质量计量监督检测中心
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	佛山市顺德区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求


十一、医用电子体温计检定装置计量比对
    主导实验室：佛山市质量计量监督检测中心
    比对方法和比对项目：依据JJG 1162-2019《医用电子体温计规定规程》国家计量检定规程，选择医用电子体温计样品37℃、41℃两个温度点的示值误差作为比对项目。
项目简介：医用电子体温计能快速准确地测量人体体温，与传统的水银玻璃体温计相比，具有读数方便、测量时间短、测量精度高的优点，尤其是电子体温计不含水银，对人体及周围环境无害，特别适合于医院等公共场合使用，属于国家强制管理的计量器具。通过医用电子体温计检定装置计量比对活动，可以深入了解我省各计量技术机构医用电子体温计的实际检定/校准能力状况、相关计量标准的可靠性、测量结果的一致性以及人员的技术水平，进一步规范、统一广东省内医用电子体温计的检定/校准活动，提高相关计量技术机构的整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表（共25家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广东省计量科学研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广州计量检测技术研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广东省计量科学研究院东莞计量院
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	广东省珠海市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	广东省中山市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广东省惠州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	广东省潮州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	广东省汕头市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	广东省河源市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广东省梅州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	广东省江门市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	13
	广东省云浮市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	14
	广东省阳江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	15
	广东省茂名市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	16
	广东省清远市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	17
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	18
	广州市增城质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	19
	广州市从化质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	20
	广州市番禺质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	21
	广州市花都质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	22
	佛山市顺德区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	23
	佛山市南海区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	24
	惠州市惠阳区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	25
	广州高铁计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求


    十二、绝缘电阻表检定装置计量比对
    主导实验室：佛山市质量计量监督检测中心
比对方法和比对项目：依据JJG 1005-2019《电子式绝缘电阻表》国家计量检定规程，选择电子式绝缘电阻表样品10MΩ（250V）、100MΩ（500V）、1000MΩ（1000V）绝缘电阻的示值误差作为比对项目。
项目简介：绝缘电阻表，又称兆欧表，用于测量电器产品的绝缘性能，可以保护电器产品使用者的人身安全。通过绝缘电阻表检定装置计量比对活动，可以深入了解我省各计量技术机构和建标单位绝缘电阻表的实际检定/校准能力状况、相关计量标准的可靠性、测量结果的一致性以及人员的技术水平，进一步规范、统一广东省内绝缘电阻表的检定/校准活动，提高相关计量技术机构和建标单位的整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表（共40家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广东省计量科学研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广东省计量科学研究院东莞计量院
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广州计量检测技术研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	广州市番禺质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	佛山市南海区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	佛山市顺德区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	佛山市三水区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	佛山市高明区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	广东省博罗县质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广东省潮州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	广东省汕头市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	13
	广东省惠州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	14
	广东省江门市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	15
	广东省茂名市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	16
	广东省清远市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	17
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	18
	广东省河源市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	19
	广州市花都质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	20
	广东省阳江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	21
	广东省云浮市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	22
	广东省湛江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	23
	广东省肇庆市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	24
	广东省中山市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	25
	广东省珠海市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	26
	广州广电计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	27
	广东中能计量检测有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	28
	广东中正计量检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	29
	广州高铁计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	30
	威凯检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	31
	广州粤能电力科技开发有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	32
	广州中广测计量检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	33
	中国能源建设集团华南电力试验研究院有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	34
	深圳市华测计量技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	35
	深圳天溯计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	36
	深圳市中测计量检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	37
	深圳中恒检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	38
	东莞凯威计量技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	39
	深圳市南科计量检测集团有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	40
	深圳市达丰计量检测集团有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求


    十三、医用注射泵和输液泵校准装置计量比对
主导实验室：佛山市质量计量监督检测中心
比对方法和比对项目：依据JJF 1259-2018《医用注射泵和输液泵》国家计量校准规范，选择医用注射泵和输液泵样品在50mL/h、300mL/h流量点的示值误差作为比对项目。
项目简介：医用注射泵和输液泵，是现代医疗智能化的输液装置，是保证剂量精准且安全进入患者体内的一种专用医疗设备。通过医用注射泵和输液泵校准装置计量比对活动，可以深入了解我省各计量技术机构医用注射泵和输液泵的实际校准能力状况、相关计量标准的可靠性、测量结果的一致性以及人员的技术水平，进一步规范、统一广东省内医用注射泵和输液泵的校准活动，提高我省相关计量技术机构整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表（共29家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测
结果
	初测不满意原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广东省计量科学研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广东省计量科学研究院东莞计量院
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广州计量检测技术研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	广州市番禺质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广东省博罗县质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	佛山市顺德区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	广东省潮州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	广东省惠州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	广东省江门市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广东省茂名市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	广东省汕头市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	13
	广东省清远市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	14
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	15
	广东省河源市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	16
	广东省阳江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	17
	广东省云浮市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	18
	广东省湛江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	19
	广东省肇庆市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	20
	广东省中山市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	21
	广东省珠海市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	22
	深圳市中测计量检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	23
	华测计量检测有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	24
	广东省梅州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	25
	广东省揭阳市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	26
	广电计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	27
	广州南大康德信检测技术有限责任公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	28
	广东省汕尾市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	29
	深圳天溯计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求


十四、转速表检定装置计量比对
主导实验室：佛山市质量计量监督检测中心
比对方法和比对项目：依据JJG 105-2019《转速表》国家计量检定规程要求，选取转速表样品在200r/min、2000r/min、2000r/min三个校准点的转速示值误差作为比对项目。
项目简介：转速表是一种广泛应用于机械工程、汽车工业、航空航天等领域的计量器具。通过转速表检定装置计量比对活动,可以深入了解我省各计量技术机构和建标单位转速表的实际检定/校准能力状况、相关计量标准的可靠性、测量结果的一致性以及人员的技术水平，进一步规范、统一广东省内转速表检定/校准活动，提高我省相关计量技术机构和建标单位整体检测能力和技术水平。
比对结果汇总表（共35家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意
原因
	补测
结果
	比对结论

	1
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广东省中山市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广电计量检测集团股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	广东省湛江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广东省揭阳市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	倍科计量技术服务（东莞）有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	威凯检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	珠海科量检测技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	广州计量检测技术研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广东省江门市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	广东省梅州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	13
	广东省河源市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	14
	佛山市顺德区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	15
	广州市番禺质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	16
	广州粤能电力科技开发有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	17
	广东精衡科技检测有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	18
	中科测计量检测认证（广东）有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	19
	广东计量科学研究院东莞计量院
	满意
	
	
	符合规定要求

	20
	广东省清远市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	21
	广东省汕头市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	22
	广东省惠州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	23
	广东省云浮市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	24
	广东省博罗县质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	25
	惠州台证仪器检测服务有限公司东莞分公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	26
	广东省世通仪器检测服务有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	27
	中国能源建设集团华南电力试验研究院
有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	28
	广东省珠海市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	29
	广东省肇庆市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	30
	广东省潮州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	31
	广东省阳江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	32
	佛山市南海区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	33
	深圳天溯计量检测股份有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	34
	广东联合检测校准技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求

	35
	东莞凯威计量技术有限公司
	满意
	
	
	符合规定要求


十五、验光仪检定装置计量比对
主导实验室：佛山市质量计量监督检测中心
比对方法和比对项目：依据JJG 892-2022《验光仪》国家计量检定规程，选择验光仪0.00m-1、+2.50m-1、-5.00m-1、-10.00m-1、+15.00m-1五个测量点的示值误差作为比对项目。
项目简介：验光仪是一种用于检查人眼视力和眼部疾病的专业设备，可测量眼球的度数、散光、角膜弯曲度和视力等指标，对于进行眼镜和隐形眼镜配镜、筛查眼部疾病和进行眼科手术前的评估非常重要，属于国家强制管理的计量器具。通过验光仪检定装置计量比对活动，可以深入了解我省各计量技术机构验光仪的实际检定/校准能力状况、相关计量标准的可靠性、测量结果的一致性以及人员的技术水平，进一步规范、统一广东省内验光仪检定/校准活动，提高我省相关计量技术机构整体检定能力和技术水平。
比对结果汇总表（共28家参比实验室）：
	序号
	参比实验室名称
	初测结果
	初测不满意原因
	补测结果
	比对结论

	1
	广东省计量科学研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	2
	广州计量检测技术研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	3
	广东省计量科学研究院东莞计量院
	满意
	
	
	符合规定要求

	4
	广东省潮州市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	5
	广东省汕尾市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	6
	广东省揭阳市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	7
	广东省湛江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	8
	广东省信宜市质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	9
	广东省汕头市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	10
	广东省江门市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	11
	广东省龙川县质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	12
	广东省惠州市质量计量监督检测所
	不满意
	测量操作
存在问题
	满意
	符合规定要求

	13
	广东省清远市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	14
	广州市增城质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	15
	广州市番禺质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	16
	深圳市计量质量检测研究院
	满意
	
	
	符合规定要求

	17
	广州市花都质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	18
	佛山市顺德区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	19
	佛山市三水区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	20
	佛山市高明区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	21
	佛山市南海区质量技术监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	22
	广东省云浮市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	23
	广东省韶关市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	24
	广东省肇庆市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	25
	广东省珠海市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	26
	广东省阳江市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	27
	广东省河源市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求

	28
	广东省中山市质量计量监督检测所
	满意
	
	
	符合规定要求



